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Kontakt osoba za pravni dio dokumentacije za nadmetanje: Verica Švaco, dipl.iur. 
Broj telefona: +385 1/4639-217 
Broj telefaksa: +385 1/4828-050 
Adresa elektroničke pošte: vsvaco@grad.hr  
 
Svi zahtjevi, dodatne informacije, objašnjenja kao i svi upiti ovog Poziva na dostavu ponuda mogu se 
postavljati najkasnije tijekom trećeg dana prije roka određenog za dostavu ponuda iz ovog Poziva na 
dostavu ponuda isključivo pisanim putem na e-mail adresu navedenu u ovoj točki Poziva na dostavu 
ponuda. Odgovori na pravodobno poslane upite bit će stavljeni na raspolaganje najkasnije tijekom 
drugog dana prije roka određenog za dostavu ponuda iz ovog Poziva na dostavu ponuda svim 
gospodarskim subjektima objavom na mrežnoj stranici javnog naručitelja gdje je objavljen i Poziv na 
dostavu ponuda (www.grad.unizg.hr ). 
 
1.3 Podaci o predmetu nabave 
Postupak i način nabave: Jednostavna nabava roba 
Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 17.500,00 kuna bez PDV-a. 
 
Kriterij za odabir: najniža cijena 
Način izvršenja: narudžbenica  
 
2. PODACI O PREDMETU NABAVE 
 
2.1 Opis predmeta nabave: 
Nabave laboratorijske, optičke i precizne opreme (osim naočala) - nabava Sklerometra sukladno 
tehničkim specifikacijama i troškovniku. 
 
2.2 Tehničke specifikacije predmeta nabave: 
 
Sklerometar 
Količina: 1 
Zahtijevana primjena i karakteristike uređaja:  

 Određivanje čvrstoće betona u rasponu od 10-100 MPa  
 Određivanje čvrstoće na elementima mosta i drugih betonskih konstrukcija debljine veće od 10 

cm 
 Jednostavno korištenje 
 Digitalni prikaz rezultata (LCD ekran) 
 Težina uređaja do 1 kg 
 U skladu s normom EN 12504-2 i EN 13791 
 Uključen software za pohranjivanje i statističku obradu podataka,  
 Pohranjivanje podataka za više od 300 serija po 10 ispitivanja 
 Mogućnost prijenosa podataka na računalo preko USB 
 Prijenosni uređaj 
 Udarna energija: 2.000-3.000 Nm 
 Visoka točnost zajamčena uzimanjem u obzir brzine udara (impact velocity) i brzine odskoka 

(rebound velocity)  
 Rad na baterije, mogućnost punjenja baterija 
 Mogućnost korekcije rezultata uslijed karbonatizacije betona 
 Korisničko definiranje krivulje konverzije 
 Korisničko definiranje statističke metode 
 Uređaj mora biti isporučen do njegove funkcionalne cjelovitosti i prikladan za ispitivanje 

mostova na terenu, uključujući sve potrebne dodatke (Pripadajući software za analizu podataka 
na računalu, Baterije, Upute itd.) 

 






